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CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE
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POSSO TER PROBLEMAS?
ESSE KIT É BOM?



FATORES FORA DE CONTROLE DO 
OPERADOR

INFECÇÕES POR 
OUTROS AGENTES

HIV, LUPUS, BACTÉRIAS

VACINAÇÃO ALTERA O SISTEMA 
IMUNE



RESPONSABILIDADE DO 
OPERADOR

PROBLEMAS NA EXECUÇÃO 
DO TESTE

INSTRUÇÕES – BULA

CONTAMINAÇÃO AMOSTRAS/TAMPÃO

IDENTIFICAÇÃO INCORRETA 
OU NÃO IDENTIFICAÇÃO

TROCA DE RESULTADOS

TROCA DE AMOSTRAS ETIQUETA – TUBO

ERRO TRANSCRIÇÃO 
RESULTADO

FALTA ATENÇÃO



ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A 
EXECUÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS:
• Faça o teste na presença da pessoa, prevenindo dessa forma uma 

eventual troca de amostras. 

• Só utilize a pipeta coletora fornecida pelo fabricante do teste.  

• Espere o sangue coletado descer naturalmente para o poço e 
jamais bata a pipeta na membrana do dispositivo de teste. 

• Perfurar ou danificar essa membrana afeta e até inviabiliza o teste

Figura 2 – Representação esquemática de um teste de imunocromatografia de
fluxo lateral.



• Observe na bula o tempo estabelecido pelo fabricante para fazer a 
leitura dos resultados do teste. 

• Fazer a leitura do teste após o tempo determinado inviabiliza o 
resultado.

• Não faça adaptações utilizando materiais provenientes de caixas 
diferentes. 

• Quando acabar qualquer item de uma caixa de testes, não 
improvise! 

• Descarte as sobras e inicie seu trabalho com uma caixa nova

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A 
EXECUÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS:





FORMULÁRIO DE NÃO 
CONFORMIDADES
• Site do CRT – http://www.saude.sp.gov.br/centro-de-

referencia-e-treinamento-dstaids-sp/

• Botão  - Teste Rápido

• Formulários e Modelos de Laudos

• Formulário para notificação de intercorrências com 
testes rápidos_novo_2020.xlsx









• PARA CONTRA PROVA É IDEAL TER:

• Guardar 10 cassetes da caixa em uso para contraprova

• Tirar fotos do resultado

• Aguardar o contato, se necessário apresentar:

• Os laudos dos testes realizados- escanear 

• Preencher formulário,

• Enviar para o SAC da firma – e-mail encontra-se na caixa 
do kit na parte externa com cópia para:

• testerapido@crt.saude.sp.gov.br

• clab@aids.gov.br



Obrigada!

• DUVIDAS:

• testerapido@crt.saude.sp.gov.br

• (11) 50838780


